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www.eFlowrapid.info

eF low®rapid

z Kontrolerem eBase

Poziom baterii wynosi 50%
 
	 Przygotować nowe  
	 baterie lub użyć zasilacza

 

Niedziałające przyłącze
kablowe jednostki
sterującej lub nebulizatora

	 Sprawdzić przyłącza 
	 kablowe

 

Brak leku
 
	Napełnij nebulizator
	 lekiem

eFlow®rapid z Kontrolerem eBase może być stosowany z  
nebulizatorem eFlow®rapid do użytku ogólnego oraz z nebuli-
zatorami przeznaczonymi do konkretnych leków (np. Tolero®  
do leku Vantobra®)

Części zamienne do systemu eFlow®rapid
Nebulizator eFlow®rapid oraz głowica eFlow®rapid współpracują 
z niebieską (nowy model), jak również z turkusową (poprzedni 
model) jednostką sterującą inhalatora eFlow®rapid.

Wyświetlacz przekazuje
informacje zwrotne

eFlow®rapid z Kontrolerem
eBase może znacznie więcej.
W czasie inhalacji na
wyświetlaczu pojawiają się
informacje zwrotne.
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nr art. 178G1005

eFlow®rapid nebulizator 
(łacznie z głowicą)
nr art. 678G8222

eFlow®rapid głowica
nr art. 678B2620

WARTO WIEDZIEĆ

KILKA PRZYKŁADÓW:

FUNKCJE WYŚWIETLACZA

Lokalny dystrybutor

askutnik
Stempel



1.	 Jeśli nebulizacja trwa od 4  
do 5 minut, głowicę należy 
wyczyścić za pomocą 
przystawki do czyszczenia 
głowic - easycare 
 

2.	Jeśli po wyczyszczeniu za  
pomocą przystawki easycare 
nebulizacja trwa dłużej niż 5 minut, 
należy wymienić głowicę

pokrywa
pojemnika
na lek
uszczelka 
pokrywy

Kontroler eBase

włącznik

wężyk podłączeniowy

pojemnik na lek*

głowica

komora z aerozolem*

zawór wdechowy

ustnik  
z zaworem wydechowym

Fabrycznie  
zmontowane elementy 
nebulizatora*

*	Komora z aerozolem i
	 pojemnik na lek są
	 fabrycznie zmontowane
	 i nie wolno ich rozdzielać

eFlow®rapid

nebuliser system

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

HIGIENY W WARUNKACH 

DOMOWYCH

TEST FUNKCJONALNOŚCI

GŁOWICY

CZĘŚCI SKŁADOWE

eFlow®rapid umożliwia
szybką i skuteczną inhalację,
przez co znacznie zmniejsza
uciążliwości terapii 1,2.

Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi.Nowoczesna terapia inhalacyjna
jest dwa razy szybsza

Zmierzyć czas, jaki zajmuje nebulizacja 
2,5 ml izotonicznego roztworu  
soli fizjologicznej (NaCl 0,9%).Czyszczenie

Rozłożyć nebulizator na
części. Zaraz po każdej inhalacji
dokładnie przepłukać
urządzenie ciepłą wodą z
kranu z dodatkiem niewielkiej 
ilości płynu do zmywania

Dezynfekcja
Dezynfekować rozmontowany
nebulizator i głowicę przynaj- 
mniej raz dziennie, wkładając  
je na 6 minut do dezynfektora 
butelek dla dzieci. Alternatywnie
można również włożyć na
co najmniej 5 minut do wrzącej 
wody destylowanej

Suszenie
Poczekać, aż urządzenie
wyschnie całkowicie

Przechowywanie
Urządzenie należy
przechowywać w czystym,  
suchym i higienicznym  
miejscu.

●	 Krótszy czas inhalacji oznacza poprawę jakości życia

●	 Cichy i dyskretny w użyciu

●	 Mały, lekki, przenośny. Możliwość zasilania z
	 sieci lub baterii zapewnia większą mobilność

●	 Łatwość czyszczenia i dezynfekcji nebulizatora.  
	 Zapewnia najwyższe standardy higieny 

●	 W czasie inhalacji wyświetlacz przekazuje  
	 informacje zwrotne

Najważniejsze zalety:

1) Fischer R et al. 2007, J.Cyst Fibr. 6 (Suppl 1): 41.
2) Naehrig S et al. 2011, Eur J Med Res 16:63-66

4 minuty

5 minut


